
第６回ＭＤＩＣ検定試験問題 

臨 床 工 学 

一般社団法人日本医療機器学会 

2014 年 1 月 12 日 
14 時 00 分〜14 時 50 分 

受験番号       氏 名  

生年月日（西暦下 2 桁の 6 桁表記）       

 
注意事項 
１．問題用紙は指示があるまで開かないでください。 

２．問題用紙および解答用紙の所定の箇所に受験番号と氏名と生年月日（西

暦下 2 桁と月日を 6 桁で記入する。例えば，1982 年 4 月 13 日の場合，

820413 と記載）を記載します。解答用紙の受験番号と生年月日は横

書きで記入し，下の同じ番号をマークしてください。 
３．問題用紙はすべて回収しますので，持ち帰ることはできません。問題

用紙の回収がない場合，不合格となります。 
４．問題用紙に落丁または不鮮明な箇所がある場合は，手をあげて監督者

に合図してください。試験問題の内容についての質問は一切受け付け

ません。 
５．設問は 40 題で，単純 5 肢択一のマークシート方式です。 
６．各問題では，設問に対して適切な解答を解答群の中から選択し，問題

文中に書かれた解答記入欄の番号に従って解答用紙の解答記入欄を選

び，選択した項目の番号をマークしてください。 
７．途中退室は認めません。 
８．試験中，体調が悪くなった場合やトイレに行きたくなった場合は，手

をあげて監督者の指示に従ってください。試験時間内であれば試験場

に戻ることができますが試験時間の延長はありません。 
９．不正行為と確認された場合には，退室を命じます。不正行為をした場

合には，全受験科目が不合格となります。 
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【問題１】 人体の電撃反応は周波数特性を持つが、100kHz での最小感知電流

はおよそいくらか。 

１）   0.1mA 

２）   1mA 

３）  10mA 

４） 100mA 

５）1000mA 

 

 

【問題２】 患者が ME 機器の外側のケースに触れた場合に、患者を通って大地

に流れる電流はどれか。 

１）患者漏れ電流 

２）患者測定電流 

３）接触電流 

４）接地漏れ電流 

５）SIP/SOP 電流 

 

 

【問題３】 追加保護手段として補強絶縁を持つ ME 機器はどれか。 

１）クラス０Ⅰの ME 機器 

２）クラスⅠの ME 機器 

３）クラスⅡの ME 機器 

４）内部電源 ME 機器 

５）基礎絶縁機器 
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【問題４】 起こりうる事故の原因を探るために、直近の発生事象を AND、OR

で結んで分析する手法はどれか。 

１）MTBF（Mean Time Between Failures） 

２）MTTR（Mean Time To Repair） 

３）FMEA（Failure Mode Effect Analysis） 

４）FTA（Fault Tree Analysis） 

５）EMI（Electro- Magnetic Interference） 

 

 

【問題５】 JIS T 0601-1:2012 で「ME システム」と定義できないのはどれか。 

１）CT と PET 

２）心電図モニタと情報送信用 PHS 

３）超音波診断装置と汎用の HDD レコーダ 

４）電気メスと情報収集用コンピュータ 

５）汎用のノートパソコンと BGM 用 MP3 プレーヤ 

 

 

【問題６】 「EMC」の意味はどれか。 

１）電磁妨害 

２）妨害排除能力 

３）放射抑制能力 

４）電界強度 

５）電磁両立性 
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【問題７】 植込み型心臓ペースメーカへ影響を及ばさないとされているのはど

れか。 

１）EAS(電子商品監視)機器 

２）携帯電話 

３）RFID タグ 

４）IH 電磁調理器 

５）アマチュア無線機器 

 

 

【問題８】 図の正常状態の漏れ電流測定で正しいのはどれか。 

１）接地漏れ電流 

２）接触電流 

３）患者測定電流 

４）患者漏れ電流 

５）合計患者漏れ電流 
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【問題９】 商用交流電源の医用 3P コンセントの電圧を測定したとき、100V は

どれか。 

１）A と D 

２）B と C 

３）B と E 

４）C と E 

５）D と E 

 

 

 

 

 

【問題 10】 漏れ電流用測定回路（MD）で用いられている抵抗 R2 の役割は 

どれか。 

１）人体抵抗の模擬 

２）電流の制限 

３）低周波の除去 

４）ハムノイズの除去 

５）入力インピーダンスの整合 

 

 

 

A 

B 

C

E

D 
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【問題 11】 無線式モニタ（テレメータ）での混信の原因はどれか。 

１）電極ペーストの乾燥 

２）送信機の電池消耗 

３）フロアアンテナの故障 

４）同一チャネルの同時使用 

５）患者の体動 

 

 

【問題 12】 熱希釈式心拍出量測定の誤差要因はどれか。 

１）室温のブドウ糖液を使用する。 

２）肺動脈内にサーミスタを位置させる。 

３）瞬時にブドウ糖液を注入する。 

４）３分間隔で繰り返し測定する。 

５）患者が発熱している。 

 

 

 

【問題 13】 パルスオキシメータによる酸素飽和度の表示単位はどれか。 

１）％ 

２）mV 

３）mmHg 

４）Pa 

５）m/s 
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【問題 14】 カプノメータで測定できるのはどれか。 

１）1 回換気量 

２）気道内圧 

３）飽和水蒸気圧 

４）吸気終末酸素分圧 

５）呼気終末二酸化炭素分圧 

 

 

【問題 15】 電子体温測定に応用されるセンサはどれか。 

１）ホール素子 

２）サーミスタ 

３）ガイガー管 

４）ストレインゲージ 

５）フォトダイオード 

 

 

【問題 16】 内視鏡装置の構成要素でないのはどれか。 

１）光ファイバ 

２）光源装置 

３）画像モニタ 

４）イメージングプレート 

５）画像記録装置 
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【問題 17】 人工呼吸器の換気量[L]を求める式はどれか。 

１）流量[L/s]×気道抵抗[cmH2O/L/s] 

２）流速[m/s]×気道抵抗[cmH2O/L/s] 

３）流量[L/s]×時間[s] 

４）流速[m/s]×時間[s] 

５）気道抵抗[cmH2O/L/s]×時間[s] 

 

 

【問題 18】 麻酔器の気化器の役割はどれか。 

１）揮発性麻酔薬の濃度調整 

２）笑気ガスの濃度調整 

３）酸素の濃度調整 

４）過剰水蒸気の吸収 

５）二酸化炭素の吸収 

 

 

【問題 19】 麻酔器の呼吸回路で図の点線部分はどれか。 

１）気化器 

２）酸素ボンベ 

３）酸素フラッシュ弁 

４）麻酔ガス排除装置 

５）二酸化炭素吸収装置 
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【問題 20】 酸素流量計の構成要素でないのはどれか。 

１）呼気弁 

２）ニードル 

３）フロート 

４）湿潤器（加湿瓶） 

５）流量調整バルブ 

 

 

【問題 21】 体外式ペースメーカに関係ないのはどれか。 

１）定期的な電池交換 

２）電磁障害 

３）センシング不全 

４）ミクロショック 

５）プログラマによる設定変更 

 

 

【問題 22】 AED の使用上の注意点で正しいのはどれか。 

１）通電テストは毎日行う。 

２）心室細動の判断は操作者が行う。 

３）操作は音声ガイドに従う。 

４）通電時には患者の身体を手で支える。 

５）通電電極は再使用する。 
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【問題 23】 人工心肺装置の構成要素でないのはどれか。 

１）人工肺 

２）ダイアライザ 

３）貯血層 

４）ローラポンプ 

５）熱交換器 

 

 

【問題 24】 IABP について正しいのはどれか。 

１）拡張期圧が低下する。 

２）収縮期圧が上昇する。 

３）冠動脈血流量が増加する。 

４）大腿動脈内に留置する。 

５）一酸化炭素ガスで駆動する。 

 

 

【問題 25】 電気メスの取り扱いで正しいのはどれか。 

１）可燃性消毒剤への引火に注意する。 

２）手術用ゴム手袋は高周波電流を通さない。 

３）電磁障害の原因にならない。 

４）対極板断線モニタは患者との接触状態を検知する。 

５）対極板コードは丸く巻きつけて使用する。 
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【問題 26】 透析中の患者監視装置側のチェック項目でないのはどれか。 

１）血流量 

２）静脈圧 

３）透析液圧 

４）透析液濃度 

５）透析液流量 

 

 

【問題 27】 ペリスタルティック方式の輸液ポンプについて誤りはどれか。 

１）チューブの装着不良ではサイフォニング現象を生じる。 

２）閉塞アラームはチューブ内の圧力が大きくなったときに発生する。 

３）滴下制御型ポンプは滴下センサを用いる。 

４）流量制御型ポンプにはポンプ指定の専用セットを使用する。 

５）長時間の使用ではチューブの変形により流量誤差が生じる。 

 

 

【問題 28】 レーザ治療装置の安全運用について正しいのはどれか。 

１）レーザの照射は術者の目の高さより上で行う。 

２）照射部以外を乾いたガーゼでブロックする。 

３）レーザの照射は一人の術者が行う。 

４）周囲の補助者には保護眼鏡が不要である。 

５）反射率の高い手術器具を用いる。 
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【問題 29】 保育器について正しいのはどれか。 

１）光線治療器との併用はできない。 

２）保温・加湿調整ができる。 

３）人工呼吸器との併用はできない。 

４）搬送型保育器は開放型である。 

５）閉鎖型は開放型より処置を行いやすい。 

 

 

【問題 30】 等電位化のための接地分岐線の抵抗はいくら以下か。 

１） 0.001Ω 

２） 0.01Ω 

３） 0.1Ω 

４） 1Ω 

５）10Ω 

 

 

【問題 31】 病院の交流無停電電源（UPS）の運転時間はいくら以上と規定され

ているか。 

１） 10 分 

２） 30 分 

３） 1 時間 

４）10 時間 

５）24 時間 
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【問題 32】 ICU はどの清浄度区域に分類されるか。 

１）クラスⅠ（高度清潔区域） 

２）クラスⅡ（清潔区域） 

３）クラスⅢ（準清潔区域） 

４）クラスⅣ（一般清潔区域） 

５）クラスⅤ（汚染管理区域） 

 

 

【問題 33】 ラフフィルタの濾過効率は次のどの方法で測定されるか。 

１）重量法 

２）比色法 

３）差圧法 

４）計数法 

５）流速法 

 

 

【問題 34】 空気調和機を構成するのはどれか。 

１）ダクト 

２）送風機 

３）冷凍機 

４）ボイラ 

５）制御装置 
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【問題 35】 ボンベ内に液体で充填されている医療ガスはどれか。 

１）酸 素 

２）窒 素 

３）空 気 

４）亜酸化窒素 

５）ヘリウム 

 

 

【問題 36】 支燃性の医療ガスはどれか。 

１）亜酸化窒素 

２）窒 素 

３）二酸化炭素 

４）ヘリウム 

５）キセノン 

 

 

【問題 37】 医療ガス設備の配管端末器で供給圧力が最も高いのはどれか。 

ただし静止圧状態とする。 

１）酸 素 

２）亜酸化窒素 

３）治療用空気 

４）吸 引 

５）二酸化炭素 
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【問題 38】 医療ガス配管の識別色で誤りはどれか。 

１）酸   素 ―――――― 黒色 

２）治療用空気 ―――――― 黄色 

３）駆動用空気 ―――――― 褐色 

４）窒   素 ―――――― 灰色 

５）亜酸化窒素 ―――――― 青色 

 

 

【問題 39】 手術台の始業点検項目でないのはどれか。 

１）油漏れ 

２）油圧の測定 

３）マットレスの汚れ 

４）操作ボックスの動作 

５）テーブルトップのガタツキ 

 

 

【問題 40】 手術用照明器（無影灯）の基準で規定してないのはどれか。 

１）最低必要照度 

２）色温度の範囲 

３）クラスⅠ機器 

４）非常電源への接続 

５）光源の寿命 
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